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Los Instrumentos
y Aspectos atomar en cuenta:

Cuando se escogen los instrumentos, en particular
cualesquiera sistemas de proceso de datos y transmision
conexos, deberan adoptarse los 10 principios de vigilancia
del clima. Al cumplir con estos principios, debera tenerse
en cuenta los siguientes aspectos:

a) Fiabilidad,;

b) Idoneidad para el entorno operativo de la estacion en
la que se utilizaran;

c) Exactitud,;

d) Simplicidad del disefo

e) Motivos para realizacion de las observaciones.



e Cont | hdgaéstrumentos
y Aspectos a tomar en cuenta:

Idealmente, la eleccion de todos los instrumentos se habra de
hacer buscando el nivel alto de exactitud y precision que se
requiere para fines climatologicos.

También es importante que el instrumento pueda continuar
ofreciendo el nivel de exactitud necesario durante un largo
periodo de tiempo, ya que una imprecision en los instrumentos
puede dar lugar a una falta de homogeneidad grave en un
registro climatico; la falta de fiabilidad limita la utilidad de la
exactitud.



Instrumentos para medir @l Elibnex

: iinstalacién de los instrumentos. La eleccion de los instr
ser tal que sea representativode las condicionesdel mq




CAPITULO I

TIPOS DE EQUIPOS METEOROLOGICOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, SU
INSTALACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO
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Higrotermometro Testo 608
Emplazamiento, operacion y mantenimiento
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Pluviometro
Caracteristicas, emplazamiento, operacidon y mantenimiento

Tru-Chek
embudo

—— tubo de medida

tubo para
recoger
derrames

poste de
madera







Medidor de humedad del suelo (Soil Moisture Meter)
Caracteristicas, instalacion, calibracion, operacion
aplicaciones y mantenimiento




